
  

 

 کیت تقویت و بازسازی استخوان  ای درباره محصولخلاصه (1

تقویت  برای   Guided Bone Regeneration( GBR ) Kit کیت جی بی آر  

و بازسازی استخوان در مواردی که نقص استخوان در ناحیه کاشت ایمپلنت وجود  

محتویات این کیت ملزومات   صورت  و   فک  جراحی  در  .استفاده می شود  دارد  

و کاشت ایمپلنت   جراحی  موفقیت  احتمال  و  دهدمی   قرار  جراحان  اختیار  در  را  لازم

  .دهدمی  افزایش را

 

 :   GBR ( محتویات کیت 1-1

، پیچ شامل  این کیت   ، تنت اسکرو  در  ، بن تک اسکرو  تک  بن    های فیکسیشن 

مختلف مش   سایزهای  شامل    لازمجراحی    ابزارهای .فلت  تیتانیومی  ، 

به همراه اپلیکاتور بن تک   ،به همراه شفت دستی و هندپیسی  اسکرودرایورهندل  

  صورت   و فک  جراحی  برای می باشد    پایلوت دریل   و شفت مستقیم و زاویه دار  

  را و کاشت ایمپلنت  جراحی  موفقیت احتمال و دهدمی قرار  جراحان اختیار  در را

   .دهدمی افزایش

 موارد مصرف  (2

پرکننده   GBR سیستم مواد  استخوان،  پیوندهای  کردن  فیکس  و  تثبیت  برای 

  قرار  از قبل  لثه رفته تحلیل  بازسازی استخوان از دست رفته و یا بافت استخوان و 

  گرفت   از  استفاده  با  تواند  می  امر  این  که  گردد  می  استفاده دندانی  های  ایمپلنت  دادن

graft  ،حاصل   کننده  فیکس  اسکروهای  و  سازگار  زیست  های  ممبرین  استخوان 

 .دشو

 دستورالعمل مصرف و عملکرد (3

 عملکرد محصول، به کاتالوگ شرکت امداد طب پویا مراجعه نمایید.برای آشنایی با  

 منع مصرف موارد  (4

بیماران بایستی از نظر تمامی خطرات پیش بینی شده و نیز شرایط مرتبط با روش 

برای داشتن    های جراحی دهان و بهبودی بعدی از آن مورد ارزیابی قرار گیرند

استاندارد   شرایط  حداقل  از  باید  ایمپلنت  موفق  جراحی  برخوردار  جراحی  یک 

های های داخلی مانند بیماری بیماری   ، استخوانپوکی  د. کیفیت پایین استخوان،  نباش

کورتون به مصرف  ،  بیماران درحال شیمی درمانی  ،  کنترل نشده    دیابت  ،خونی

 باشد.  دلیلی بر جراحی ناموفق میتوانددخانیات و... مصرف ، مدت طولانی 

 

 هشدار (5

 های پیشرفته جراحی ایمپلنت باشد. تکنیکی جراج باید متخصصی با تجربه ▪

 گاه باشد. آجراح باید کاملا نسبت به روش جراحی و موارد احتیاط پیش از مصرف   ▪

که   ▪ اتاقی  در  را  جراحی  و  بپوشد  شده  ضدعفونی  جراحی  لباس  باید  جراح 

  ضدعفونی شده باشد، انجام دهد.

و   ▪ جراحی  عمل  شکست  به  میتواند  ایمپلنت  و  جراحی  روش  نامناسب  انتخاب 

 همچنین از دست رفتن استخوان نگهدارنده منجر شود.

 استفاده از اسکرودرایور متناسب با پیچ با شیار صلیبی توصیه می شود. ▪

طراتی مانند انتقال  استفاده مجدد از محصول یکبار مصرف مجاز نیست و شامل خ ▪

 بیماری عفونی یا عملکرد ناکارآمد محصول دوبار مصرفی میشود.

قبل از هر سوراخ کاری، محل اعصاب و سایر ساختار های حیاتی و نزدیکی آنها  ▪

تا از آسیب احتمالی مانند بی حسی دائمی در لب   تعیین گرددبه محل جراحی 

 پایین و چانه جلوگیری شود. 

 توسط  بلیعیده نشدن آنها  مراقب  باید  جراحی،  ابزار  و  اجزا  کوچک  اندازه  دلیل   به ▪

 د. نبیمار باش

استفاده مجدد از قطعه برای بیمار دیگر به دلیل خطرات آلودگی متقابل یا عفونت  ▪

 آن را مجدد استریل کرد. توصیه نمی شود و نمیتوان 

.  است  نگرفته  قرار  ارزیابی   مورد  MR  محیط  در  سازگاری  و  ایمنی  نظر   از  این قطعه ▪

 دارای خطر احتمالی است. محصول این حامل  بیمار اسکن

دقت در عدم استفاده بیمار از داروهایی که بازسازی طبیعی استخوان را مهار میکنند   ▪

 .یا تغییر می دهد

 .استفاده در بیمارانی که به تیتانیوم حساسیت دارند دقت در عدم  ▪

 

 

 

 

 پیش از مصرف (6

 غیره   و  استخوان  حجم  پریودنتال،   وضعیت   اکلوزال،   وضعیت   آناتومیک،  مرز  تجسم ▪

بیمار و  .شود  بررسی  پریاپیک   هایرادیوگرافی   و   پانورامیک   تصاویر  طریق  از  باید

 عمل معاینه شوند. طور کامل پیش از  محصول مورد استفاده باید به 

 .باشد مفید است ممکن توموگرام و CT تصویر جانبی،  سفالومتری رادیوگرافی ▪

بیش از حد بر    آوردن  از فشار   در دوره بهبودی   جراح باید به بیمار توصیه کند تا  ▪

 .بپرهیزد مانند جویدن روی ناحیه جراحی شده

 عوارض جانبی  (7

عفونت، شرایط بهداشتی ضعیف دهان بیمار،  سطح پایین کیفیت استخوان باقیمانده،  

برخی  بیماری بر شکست جراحی  دلایلی  میتوانند  و...  دیابت  مانند  های عمومی 

 بیماران باشند

 عوارض جراحی (8

  وعلائم ،هماتومماسآکام،  موقتی  حساسیت  پارگی،  خاص،  قسمتهای  تورم ▪

معاینات لذا  .شود  ایجاد  ایمپلنت  جراحی  اتخطر  دلیل   به  است  ممکن  خونریزی

 دوره ای منظم توصیه می شود. 

و قسمت کناری بافت بینی در    فک و زیر لب در جراحی فکاحتمالی  حسی  بی ▪

 جراحی آرواره رخ دهد.  

 بکارگیری  (9

باید تحت فشار بخار استریلیزاسیون به    اند لذا    محصولات استریل نشدهتمامی   ▪

 . پیش از مصرف استریل گردند 134-132℃دقیقه و در دمای   15مدت 

جراحی  ترجیحا   ▪ با  ابزار  تجاری همین  متناسب  شو  ETP  نشان  برده  و  بکار  د 

 . جدانشدن پیچ و تک از ابزارها ، قبل از استفاده کنترل شود

 احتیاط  (10

 استفاده ننمایید.دفرمه بودن قطعه از آن درصورت  ▪

 محصولات آلوده را به دلیل اشتباه جراح در فرآیند جراحی استفاده نکنید.  ▪

 این محصول یکبار مصرف بوده بنابراین نباید از آن استفاده مجدد نمایید.  ▪

 استفاده شود فولادینبایستی در کنار محصولات  یاز محصول تیتانیوم ▪

 مشخصات  رفتن  بین   از   به   تواند  می   قطعات  این  مجدد  پردازش ▪

 . شود منجر آن بیولوژیکی/شیمیایی/مکانیکی

  سطوح   و   بوده  محیطی  الزامات   و   محلی  مقررات  تابع   بایستی  محصول  وارهایی ▪

 . شود گرفته نظر در آلودگی مختلف

 شماره مرجع / شماره کاتالوگ 
 

 شماره سری تولید
 

 تاریخ تولید 
 

 یک بار مصرف 
 

 استریل نشده 
 

احتیاط، دستورالعمل  

 مصرف مطالعه شود
 

 سازنده 
 

 

 کیت تقویت و بازسازی استخوان

 



  در   نگهداری  از.  میباشد  اتاق  دمای  و  خشک، جای  نگهداری   جهت  مناسب  محل  ▪

  بر  است  ممکن نادرست نگهداری. نمایید خودداری  خورشید  مستقیم نور معرض

 .شود  منجر آن خرابی به و  بوده گذار  تاثیر محصول های ویژگی

 

 

 

 REF. code    

1 GBR Kit ECONOMIC GBR-SCBT-ECO 

2 SCREWDRIVER HANDLE (SDH) SDH-H02 

3 TAC APPLICATOR -STRAIGT BTH-S 

4 BONE TAC SCREW TS3.5 – TS5 

5 FIXATION SCREW FS4-5-6-7-8-9-11 

6 SCREWDRIVER SHAFT FOR SDH LSDS-SDH 

7 SCREWDRIVER SHAFT FOR  
HANDPIECE 

SSDS-SDH 

8 BONE TACK BT3.5 , BT4.5 

9 TENTING SCREW TN8- TN9-TN10 

1
0 

TAC APPLICATOR  - CURVE BTH-C 
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